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ข้อปฏบิัติในการใช้เคร่ือง HPLC  
ศูนย์วจิัยและพฒันายาและผลติภัณฑ์สมุนไพร วทิยาลยัเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต 

 
1. ก่อนการใช้งานเคร่ืองมือ 
1.1 ลงช่ือจองใช้งานเคร่ืองได้ไม่เกิน 2 คร้ัง/ เ ดือน/กลุ่ ม  คร้ังละไม่ เกิน 4  วัน ผ่านหน้า เว็บไซต์   

https://rsupharmacy.rsu.ac.th/index.php/th/2020-12-04-08-32-11/sino-thai-2 

1.2 ศึกษาวิธีการใช้งานเคร่ืองมือโดยสแกน QR CODE ดา้นล่าง หากมีขอ้สงสัยติดต่อผูดู้แลเคร่ืองมือ เพื่อ

เรียนรู้วธีิการใชง้านอยา่งถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 กรณีจองแลว้ไม่สามารถมาใชง้านไดใ้นวนัดงักล่าว ให้ยกเลิกก่อนวันที่จองอย่างน้อย 1 วัน ถา้ไม่ยกเลิก

จะถือวา่ไดจ้องแลว้ไม่มาใชง้าน 

1.4 ผู้ใช้งานต้องน าแกลลอนหรือภาชนะทีม่ีฝาปิดมิดชิดส าหรับบรรจุของเสียมาด้วยทุกคร้ัง 

2. การใช้งานเคร่ืองมือ 
2.1 เปิดเคร่ืองปรับอากาศ และพดัลมระบายอากาศภายในหอ้งปฏิบติัการทุกคร้ังท่ีเขา้ใชง้าน 

2.2 น าแกลลอนหรือภาชนะท่ีเตรียมไว ้มารองรับของเสียจากเคร่ือง HPLC 

2.3 เปิดเคร่ืองใชง้านตามวธีิการใชเ้คร่ืองมือ 

2.4 หากไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ไม่อนุญาตให้ใช้งานในวันหยุดราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด

นักขัตฤกษ์ 

2.5 กรุณาลงช่ือและรายละเอียดการใชง้านในสมุด Log book หากพบปัญหาการใชง้านเคร่ืองมือให้บนัทึก 

รายละเอียดใน Log book และแจง้ผูดู้แลเคร่ืองมือ ท่ีเบอร์ภายใน 4911 หรือ 4914 
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3. เม่ือใช้งานเสร็จ 
3.1 หลงัใช้งานเสร็จ ให้ลา้งระบบดว้ย MeOH จากนั้น Purge Line และเก็บ Line A B C D ในตวัท าละลาย

อินทรีย ์เช่น MeOH Acetonitrile Isopropanol ห้ามเกบ็ใน น า้ สารละลายกรด หรือตัวล าละลายบัฟเฟอร์ 

3.2 น าตวัอยา่งออกจากช่องใส่ตวัอยา่ง ปิดเคร่ืองมือ และเคร่ืองปรับอากาศภายในหอ้งปฏิบติัการ 

3.3 หลงัจากใชง้านเสร็จเรียบร้อยแลว้ ให้น าภาชนะบรรจุของเสียกลบัไปดว้ย 

3.4 หากไมป่ฏิบติัตาม ผูดู้แลเคร่ืองมือมีความจ าเป็นตอ้งปิดเคร่ือง และไม่อนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองมือ  

 
 
 
 


